
附件：
安全阀在线校验及研磨流动站平台定制加工
功能及技术要求
福州鑫奥特纳科技有限公司《在研在线校验及研磨流动站》项目，需采购车载平台的定制加工，即以现有在用的仪器为基础，集成、搭建车载流动站，构建满足校验或研磨所需的移动式校验场所，并提供供电、供气、照明、设备收纳等功能。
一、主要定制内容：
1.安全阀在线校验及研磨流动站集成在委托方提供的车辆上，按照委托的功能、技术需求及需要搭载收纳的仪器，开展移动流动站内布局及结构施工设计、加工。
2.办理搭载流动站后的委托方车辆的公告及3C论证。
二、总体要求：
1.平台功能分区及布置。设安全阀设备区、研磨工作区、驾驶区三个功能区。
2.安全阀设备区。车后部设全隔离的安全阀校验工作区，安全阀校验台固定（可拆卸）于车辆后部，校验人员站在车后地面开展校验工作；气瓶固定于校验区内；本区域设工具仪表柜及台面。右后侧设活动窗，照明亮度能满足检验需要。
3.研磨工作区。车中部为研磨工作区，该区域与驾驶区相通。内侧边设仪器柜及工作台面，用于安全阀在线仪、电动研磨工具、手动研磨工具、办公设备等收纳及手动研磨台工作；设电器柜用于车电系统控制；区域后方设可满足两人乘坐的可折叠座椅。中间预留多用途工作区，可作为电动研磨工具工作区及其它设备的临时收纳周转，地面预设若干下沉式固定扣。
4.驾驶区。加装360度影像；按需方要求提供车外造型和文字标识；随车应配有灭火器，应固定并标识；配必要的随车工具。
三、主要技术要求：

1.平台功能分区及布置要求
1.1安全阀设备区。车后部设全隔离的安全阀校验工作区，安全阀校验台固定（可拆卸）于车辆后部，校验人员站在车后地面开展校验工作；气瓶应做可靠固定，任何时候都不应脱离和相互碰撞，气瓶与安全阀校验台之间应设不锈钢格挡（高度0.9米）；本区域设固定式工具仪表柜及加强台面，应与设备区整体设计美观且易于清洁，台面高度应低于窗户下沿。
1.2研磨工作区。车中部为研磨工作区，该区域与驾驶区相通。侧边设仪器柜及工作台面，用于安全阀在线仪、电动研磨工具、手动研磨工具、办公设备等收纳及手动研磨台工作，应设至少一张工作座椅及其收纳固定；设电器柜用于车电系统控制；区域后方设座椅供两人乘坐；设多用途工作区，用于电动研磨工作、液压升降车及其它设备的收纳周转，应设固定接口。
2.平台改造技术要求
2.1车内布置以实用、方便操作为原则，且整体美观；车载仪器的收纳考虑抗震要求，以免造成损坏而影响使用。
2.2整车改装处视需要做必要的防腐、防锈处理，改装后的车辆尽可能保护好原车样貌及设置，改装过程不对原车结构造成破坏并达到原车的防腐、防锈要求。
2.3兼顾车辆隔音和车内空间布置的需要，仪器设备区及办公区地板应耐磨、耐腐蚀、易清洁。
2.4安全阀设备区应做隔断，与办公区隔离。
2.5仪器柜使用钣金铁板制作，仪器柜应铺设耐磨、耐腐蚀、易清洁的台面；仪器柜保证强度、外观美观、无共振。
2.6安全阀定压校验台在车内固定牢固；随车配2个高度为1.2米，直径219毫米的氮气瓶，使用时或行车时不应脱离或碰撞，且方便取放及日常充气置换。车后部为仪器储藏柜，安放安全阀校验常用操作工具及仪表，存储柜与车体内线型做贴合处理。
2.7车内工作区应加装必要的照明，应具备延时断电功能。安全阀设备区与研磨工作区应至少各设置一个。
2.8加装的蓄电池提供电动研磨台连续工作时间不少于4小时。原车发电机可以直接给加装的蓄电池充电。应设置220V外接电源，用于给加装的蓄电池充电及直接供电。
2.9加装1500W逆变器，车内配有5孔插座（3孔插座+2孔插座），数量及位置能满足仪器工作、现场办公的使用要求；在车辆行驶时，逆变器允许工作。
2.10应具有完善的保护功能，供电可靠，电气系统具有可靠的电气绝缘，保证逆变器和车载充电机的外壳及其它外露金属部分不带电。加装的供电系统应有隔离。
2.11仪表控制箱应有控制开关，指示灯及电压，电量的显示。
2.12 其他需要增加的项目，以双方共同确认的为准
参考布局见下图，被委托方最终设计需经委托方确认。
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四、主要改造项目清单：
	NO
	功能分类
	改 装 项 目
	技术方案
	规格与型号
	备注

	1
	车身及外观
	车身外观
	车身户外广告帖纸
	按采购方要求
	

	2
	内饰系统
	地板改装
	研磨工作区地板采用PVC地板革、防潮、防滑、易清洁，豪华大方，安全阀区地板铺设铝合金花纹地板，工作区地板设置4个固定环及绑带。
	研磨工作区：地膜+9MM多层板+PVC地板革安全阀区：地膜+9MM多层板+铝合金花纹板
	

	3
	
	后隔板
	在二排座椅后方增加一道隔墙，分开安全阀区和研磨工作区，隔墙中间有观察窗，也增加驾驶区空调效果
	不锈钢板+木板+骨架+木板+超纤面料
	不锈钢304T1.0  16*16*1.2镀锌方管 9mm木板

	4
	
	座椅及座柜
	在后隔板右前方加两张可以折叠座椅及座柜
	
	

	5
	
	氮气柜
	固定两瓶氮气
	304不锈钢材质
	

	6
	
	设备区不锈钢柜
	
	304不锈钢材质
	

	7
	
	研磨器仪器柜
	台面为操作平面，柜内可放置仪器及工具等
	304不锈钢材质，台面用人造大理石
	

	8
	电源系统
	逆变电源系统
	1500W充逆变一体机、100AH动力电池、逆变控制开关等
	
	电源系统为办公系统电脑、打印机、照明等提供不间断的电源。系统可以外接市电、并可以为车辆进行充电。

	9
	
	电源控制系统
	继电器、220V转12V模块、电源插座、漏电保护装置、智能模块、电压、电流表、指示灯、隔离器、电缆线等
	
	

	10
	
	电源柜
	与仪器柜做成一体
	304不锈钢材质
	

	11
	照明系统
	工作区照明灯2盏
	高亮度平板LED灯
	
	

	12
	
	安全阀区照明灯2盏
	高亮度平板LED灯
	
	

	13
	附件
	圆登一张
	
	
	

	14
	
	2KG灭火器一个
	
	
	

	15
	
	360度影像
	在驾驶区安装360度影像
	
	

	16
	车辆费用
	管理费、税费等
	与特种改装车辆相关的费用
	
	

	17
	
	车辆公告申请
	车辆办理公告及3C论证费用
	
	此费用仅限公告样车，复购不再收取。


五、搭载的仪器及参数：
	仪器名称
	存放位置
	数量
	外形尺寸cm
	预估重量（Kg)
	供电（功率）

	安全阀离线校验台
	安全阀设备区
	1台
	77*55*42
	80
	/

	校验仪器配件（箱）
	安全阀设备区
	1台
	30*36*15
	20
	/

	升降车
	研磨工作区
	1台
	95*50*35
	50
	/

	气源（氮气）
	安全阀设备区
	2瓶
	直径120
	50
	/

	在线安全阀校验仪
	研磨工作区
	1台
	57*45*28
	30
	/

	电动研磨工具
	研磨工作区
	1台
	73*50*21
	30
	220V

	手动研磨工具
	研磨工作区
	1台
	39*36*20
	30
	/

	压力表
	安全阀设备区
	4个
	25*24*10
	2
	/

	工具包
	安全阀设备区
	3个
	40*20*30
	10
	/

	收纳箱
	研磨工作区
	3
	30*35*15
	2
	/

	办公电脑
	研磨工作区
	1台
	笔记本电脑
	3
	220V

	电缆绕线盘
	研磨工作区
	1个
	35*25*15
	3
	30米

	防爆工具套装
	研磨工作区
	1套
	55*40*25
	1
	


备注：需要搭载的仪器由委托方负责提供，被委托方应根据表中仪器的参数及工作需要，设计供电、供气、照明及设备收纳存储。
福州鑫奥特纳科技有限公司
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